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Klient: Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim, ul. Warszawska 28 A,
82 — 100 Nowy Dwér Gdariski — Zaktad Produkcji Wody w Zabrowie.

Obiekt badan: woda do spozycia

Rodzaj prébki: jednorazowa

Miejsce pobrania prébki: Zgbrowo — SUW — woda podawana do sieci — kran w zmywalni laboratorium.
Cel badania: zgodnos¢ w obszarze regulowanym prawnie

Probki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie (MKj)
Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (prdbki wody do badan fizyko-chemicznych)
PN-EN ISO 19458:2007 A (probki wody do badan mikrobiologicznych)
Protokét: pobierania nr: 481/2019

Zlecenie nr: -
Data pobrania probki: 23.09.2019r.

Data przyjecia prébki do badan: 23.09.2019r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjecia prébki, zakonczono dnia: 26.09.2019r.
Stan prdbki: brak uwag
Numer prébki fizyko-chemicznej: 1207/CH/2019

1.Badania fizyko-chemiczne Metoda oznaczenia Wynik Nlepewnoscl wp?
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka rozszerzona
A z PB/Ch-10 wyd. 1 z dnia
1, [Stezenie amoniaku Mg/l |30.10.2017. na poostawe sy | R 0,23 £003 | A 0,50
{jon amonowy) firmty Merck nr 1.14752.0001
2. |Stezenie azotandw ma/l |PN-82/C-04576.08 R 6 +1 A 50
3. [Stezenie azotyndw mg/l |PN-EN 26777:1999 R 0,015 £0002 | A 0,50
d e
PB/Ch-07 wyd.1 z dnia sty
4. |Barwa ma/l Pt |54.02.2012r. R 15 *2 A | ooz
konsumenta - do 15 mg P
5. |Bor ma/l |Testy Hach Lange LCK 307 R 0,142 NA 1,0
6. |Stezenie chlorkow mg/l |PN-ISO 9297:1994 R 82,6 +8,1 A 250
7. |{Cyjanki pg/l |Testy Hach Lange 8027 R 7 - NA 50
8. i1Glin pg/l |Testy Hach Lange LCK 301 R < 20 N NA 200
i PB/Ch-09 wyd.1 z dnia
9. |Stezenie fluorkow mg/l [12.12.2014r. na podstavie test R 0,36 + 0,04 A 1,50
kuwetowego Hach Lange nr 8029
10.|Magnez ma/l |PN ISO 6059:1999 R 15 = NA
PB/Ch-01 wyd.4 z dnia
11.|Stezenie manganu g/l |27.02.2012r. napodstawietests | R 46 +8 A 50
kuwetowego Hach Lange nr 8149
Alceptovainy przez
Konsumentdw i bez
12. Metngéc NTU |PN-EN ISO 7027-1:2016 R 0,22 + 0,03 K | A ot
PO uzdatnieniu - do 1,0 NTU
13.|pH? PN-EN ISO 10523:2012 R 7,4 +0,1 A 6,5-9,5
14,|Preewodnosc , .4 | us/em [pn-EN 27888:1909 R 788 *24 A 24300
elektryczna whasciwa
15.|Siarczany mg/! |Testy Hach Lange 8051 R 12 & NA 250
PB/Ch-06 wyd. 1z dnia : Aspunidey
16.{Smak 19.12.2011r. R akceptowalny AP S
F-7/PS-9 Raport z badai Nr Strona 1z2
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17./Sa6d mg/l |Testy Merck nr 200 R 24 - NA 200
18.|Twardoé¢ ogéina G, |Prrso s0s9:1999 R 287 s |a| 60-500
19.|Utlenialnos¢ z KMnO; | mg/i [PN-EN IS0 8467:2001 R 39 - NA 5,0
20.|Zapach e R akceptowalny - NA | o e
21, Ste’zeme zelaza pg/l  |PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1 R 111 + 19 A 200

ogolnego

Numer probki mikrobiologicznej: 1537/8/2019

2. Badania mikrobiologiczne . x
£ Metoda oznaczenia Wynik: Nlepewnosc1 We2
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka rozszerzona
1 Obecnosc i liczba i s00mi |PNEN 150 9308-1:2014-12 o 0 . A €
" |bakterii grupy coli +A1:2017-04
5 Obecnos¢ i liczba 1t 200m |PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 " 0 _ " o
" |Escherichia coli +A1:2017-04
3 S:teeigzzié“aba i/ 100mi |PN-EN 1SQ 7899-2:2004 R 0 e A 0
w
0Ogdlna liczba e e s
4, mikroorganjzméw wW jtk/iml |PN-EN ISO 6222:2004 R 1 (EO:B) = A ﬁﬁ%}s‘;
temp. 22 £ 2°C 20 20t e

! Niepewno$¢ rozszerzong wynikdw podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania probek przy zastosowaniu wspdtczynnika rozszerzenia

k=2 dla poziomu ufnosci P~95%, w przypadku gdy prébka byla pobrana przez Zleceniodawce niepewnos¢ obejmuje tylko postepowanie

z probka w Laboratorium.

2 WP - Wartos¢ parametryczna wg. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 25,0°C

* temperatura pomiaru 25,0°C

NA - metoda nieakredytowana NR — metoda niereferencyjna
A — metoda akredytowana N — metoda, dla ktdrej nie okreslono charakterystyki
R — metoda referencyjna zgodnie z
Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Uwagi:
1. Wyniki badan odnosza sie wylgcznie do badanej prébki.
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo do sktadania skargi w ciagu 14 dni od otrzymania Raportu z badan.
4 Laboratorium posiada decyzje nr SE.NS.30.4421.437.1.2018.3S z dnia 10.01.2019r. wydang przez PPIS Malbork zatwierdzajaca
system jakosci dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badar.
5. Oznaczenie Smak wykonano dnia 25.09.2019r.

Rozdzielnik:
Zleceniodawca
PPIS Malbork
a/a
Autoryzowat:
‘o ! o
//
J
F-7/PS-9 Raport z badan Nr Koniec Raportu z badan Strona 2z2
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Zleceniodawca Pribka (wyg dekloragii Zleceniodawcy)

CENTRALNY WODOCIAG ZUEAWSKI SP.Z 0.0. W NOWYM WODA DO SPOZYCIA

DWORZE GDANSKIM Punkt poboru, miejsce poboru: Zabrowo, SUW, woda podawana do sieci,

WARSZAWSKA 28A ) ) kran w zmywalni laboratorium

82-100 NOWY DWOR GDANSKI Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia prébki: 2019-09-24 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Data zakonczenia badar: 2019-10-15

Data utworzenia sprawozdania: 2019-10-15

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

ar":f':ﬁ;’;i::'fm: weglowodory | py_en 150 17993:2008
Benzo(a)piren pg/! < 0,0025 < 0,010 zgodny
£ WWA (B(b)F, B(kJF, B{ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) ug/l < 0,010 < 0,10 zgodny

* Zawartos¢ pierwiastkow D2 [ PN-EN 1SO 17294-2:2016
Arsen pg/l 0,67 + 0,07 <10 zgodny
Antymon ug/! < 0,20 <5 zgodny
Chrom ug/l 0,73 £ 0,07 <50 zgodny
Nikiel pg/l 0,23 £ 0,02 <20 zgodny
Selen ug/l < 0,10 <10 zgodny
Kadm ug/l < 0,10 <5 zgodny
Otow ug/l 0,12 + 0,01 <10 zgodny
Rtec pa/l < 0,050 <1 zgodny

* Lotne zwiazki organiczne 1'% | PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l <10 <3,0 zgodny
Benzen pg/l <05 <10 zgadny
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (X TRI i PER) ua/l <20 <10 zgodny

* Pestycydy chloroorganiczne 12 [ PN-EN 150 6468:2002
o-HCH pa/l < 0,010 0,10 zgodny
B-HCH pg/l < 0,010 0,10 zgodny
y-HCH pg/l < 0,010 0,10 zgodny
5-HCH pg/! < 0,010 0,10 zgodny
HCB ug/| < 0,010 0,10 zgodny
Aldryna ug/l < 0,010 0,030 zgadny
Dieldryna ug/l < 0,010 0,030 zgodny
Endryna ug/! < 0,010 0,10 zgodny
Izodryna ug/l < 0,010 0,10 zgodny
Heptachlor ug/l < 0,010 0,030 zgodny
Epoksyd heptachloru pg/!t < 0,010 0,030 zgodny
op'-DDD ug/l < 0,010 0,10 zgodny
op'-DDE ug/t < 0,010 0,10 zgodny
op'-DDT ug/l < 0,010 0,10 zgodny
pp'-DDD ug/l < 0,010 0,10 zgodny
pp'-DDE ug/l < 0,010 0,10 zgodny
pp'-DDT ug/l < 0,010 0,10 zgodny

Autoryzowat: Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Marta Rézycka, Ekspert ds, analiz, Pracownia Spektrometrii
Zaneta Nowiriska-Stowik, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cleczowej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektar Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisemn elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180

Wyniki odnosz3 sie wylgcznie do badanych probek. Jesli nie okreglono inaczej podana niepewnosc pomiaru zostata oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 85%. Nie uwzgledniono
niepewnasci pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej 2gody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnoé¢ J.S. Hamilton Paland Sp. z 0.0. jest ograniczona
wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ushug 1.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie
www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 1/2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019
£ R TS S E e AR S s
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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cis-chlordan g/l < 0,010 0,10 zgodny
trans-chlor{:]an pg/l < 0,010 0,10 zgodny
I Pestycydow pg/l < 0,05 0,50 zgodny

1 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/
S/2018/104 z dnia 20.12.2018).

? Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zaneta Nowiriska-Stowik, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)
Adrss laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180
Wiyniki odnosza sie wytacznie do badanych prabek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 | poziomu ufnosci 35%. Nie uwzglednione
niepewnosci pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0. Odpowiedzialnos< J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona

wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. Ushuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.c. zamieszczonym na stronie
v hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 2 /2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019
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J.5. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0. !1 II"I
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyriska 180, 8§1-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




